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Laboratorio: BIOLOGIA INSTALACIONES Y MOBILIARIO
—_— Tipo Labs-Talls-Quimica-Biologia
Certificado 2019 Certificado 2023 1. LIMPIEZA Y 2. INSTALAC. 7 ESTADO DE
Recertificado-20-21 Certificado 2024 ! PERSONAS CAPAC. 3. PISO 4. TECHO 5. PAREDES 6. ILUMINACION t 8.ES o
. ORDEN VENTILACION PUERTAS
Certificado-2022 Certificado 2025 DIFNTES
9. ESTADO DE 10. ESTADO DE MAl'I'lE.R-II-:\PLOD[I:ELAS 12. INSTALACION 13. ESTADO DEL 14. A) TUBERIA DE 15.DBE) ;:ijARIA 16. C) LLAVES DE 17. LLAVES DE 18. ESTADO DE
Atiende: VENTANAS VIDRIOS MESAS ELECTRICA DRENAJE GAS FUNCIONAL FUNCIONAL PASO DE AGUA PASO DE GAS LOS BANCOS
Bachillerato 23. 27. TUBERIAS
Universitario 19. ESTADO DE 20. ESTADO DE 21. A) TUBERIAS 22. B) ESTADO DE INSTALACIONES 24. ESTADO DEL 25. ESTADO [?E 26. CONDICIOINES SEGURIDAD IDENTIFICADAS
LOS ESTANTES Y LAS LLAVES DE LA INSTALACION DE LOS TABLEROS
GAVETAS LAS TARJAS DE AGUA PASO PARA EQUIPO INTERNET ELECTRICA ELECTRICOS > CON COLOR DE
AUDIOVISUAL LA NORMA
34. AREA
32. KIT PARA 35. CONTENEDORES
28. EXTINTORES 29. SENALETICA 30. SALIDA DE CONTENCION DE 33. HOJAS DE ASIGNADA PARA ADECUADOS PARA
EMERGENCIA DERRAMES SEGURIDAD RESIDUOS RESIDUOS
PELIGROSOS
41. LAVA 0JOS DE Z:;(;\)YSSSQEII;E 43. B) SERVICIO DE 44. BOTIQUIN ‘[l)i LCC?SN(%CLI(';AF:E;\‘L(: 46. PLAN DE DOCUMEN-
EMERGENCIA OBSTACULOS AGUA Y DRENAIJE SEGURIDAD EMEERGENCIA TACION >
47. PROGRAMA 48. BITACORA DE 50. 56. BITACORA
DE MTTO. REGISTRO PARA 49. I':/II!i'\(I:EFJI?:I/_\IESS DE CALENDARIZACION 51. 52. A) APROBADOS COLOE?A.[I:C))S EN 54. C) DIFUNDIDO A INVEiI?I"ARIO DE REGISTRO
PREVENTIVO Y RESIDUOS ACTUALIZADOS DE PRACTICAS LINEAMIENTOS POR AUTORIDADES LUGAR VISIBLE ALUMNOS ACTUALIZADO DE PRACTICAS
CORRECTIVO PELIGROSOS VISIBLES REALIZADAS
o7 58. REACTIVOS 59. EQUIPO, 60. MATERIALES f\]S"IGNATURAS PERSONAL DE 63. ES SUFICIENTE CGCL)‘NCCUC;EITSQ
INSTALACONE . . . ’ i 3
i) ESP,Z((Z)IO ° NECESARIOS Y I\':/IIE(()::;I:II:I'EOY NECESARIOS Y QUE LABORATORIO GZSEEI&APE;{\SC?TNAAL PARA ATENDER A PROTOCOLOS ALMQCEN
Ver % de SUFICIENTE ADECUADOS ADECUADO ADECUADOS PROGRAMAN > LOS USUARIOS DE
Funcionalidad PRACTICAS: 1 SEGURIDAD
72. SE CUENTA CON
65. LIMPIEZA Y 68. RECIPIENTES DE 69. ESTANTES 70. ADECUADOS 71. SE CUENTA SISTEMA DE INF 73. EXISTEN 74.
: ORDEN 66. ILUMINACION 67. VENTILACION SUST. QUIMICAS Sl;FICIENTES PARA ALMACENAR CON HOJAS DE PARA LA CLASIF I.)E SUSTANCIAS FUMIGACION
ETIQUETADOS REACTIVOS SEGURIDAD SUST. QUIMICAS TOXICAS SEMESTRAL
OBSERVACIONES
2 se encuentre’m los laboratorios en 3er. Piso. No existen rampas. 30 No se cuenta con salida de emergencia 46 Plan de emergencia en desarrollo.
Ver fotografias
- . L. CURSO SUGERIDO: Mantenimiento de Balanzas Granatarias, Elaboracion de Personal insuficiente. Se requiere uno mas para el turno
57 Adecuacién de los grupos para mejor atencién 62 . 63 . . . )
Planes de Emergencia. vespertino, debido al incremento de la matricula.
Necesidades: Abrir una ventana de atencién a los alumnos. 16 No se cuenta con llaves de paso de agua 24 Deficiente sefial de internet
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NOTAS: NO EXISTE INSUFICIENTE SUFICIENTE HIPERVINCULO INICIO DE SECCION =
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Laboratorio:

FiSICA

INSTALACIONES Y MOBILIARIO

Tipo: Electronica y Talleres

Certificado 2019 Certificado 2023 2. INSTALAC.
Recertificado-20-21 Certificado 2024 L. Lg“:;':;’“ v PERSONAS CAPAC. 3. PISO 4. TECHO 5. PAREDES ILUMI;'A aon | 7 VENTILACION 8. PUERTAS
Certificado-2022 Certificado 2025 DIFNTES
. 14. ] .
12. INSTALACION 15. ESTANTES Y 16. TUBERIA 17. LLAVE DE 18. TUBERIA DE
. 9. VENTANAS 10. VIDRIOS Alnlé c'\l"JEAS[':\:S ELECTRICA EN MESAS 13. DRENAJE BA":,:\IO:L/;";LAS GAVETAS EN DE GAS PASO DE GAS AGUA
Atiende: Y VOLTAJE ESTADO BUEN ESTADO FUNCIONAL FUNCIONAL FUNCIONAL
8 19. LLAVE DE PASO 22. INSTALACIONES 24. INSTALACION
Bachillerato R
Universitari DE AGUA EQUIPO 2F3u ,'\l"gg'LNAELT ELECTRICA ZELET éii?gs SEGU_;'DAD 26. EXTINTORES | 27. SENALETICA
ARE RS FUNCIONAL AUDIOVISUAL ADECUADA
30. PERSONAL DE
35. PROGRAMA
28. SALIDA DE "é\:i g:g%f :tj:::f;'\:gm";i 32, BOTIQUIN 33. PLAN DE DOCUMENTA- DE MTTO.
EMERGENCIA ’ EMERGENCIA CION > PREVENTIVO-
SEGURIDAD Y APROPIADO CORRECTIVO
FORMAS
37. MANUALES DE "
) 41. LINEAM. 42. ALINEAM. 44. BITACORA 45, 46. EQUIPO Y
A C:::uc;':sg sy 38';‘)5;\:2::'2' 39. LINEAMIENTOS :gkg';f\g'gé EXHIBIDOS DIFUNDIDOS 4;&":}/’53; :;(;0 DE REGISTRO INSTALACIONES MOBILIARIO
LUGAR VISIBLE USUARIOS PRACTICAS SUFICIENTES NECESARIO
APROBADOS
50. CONOCE 51.
47. MATERIALES PERSONAL DEL 48. PERSONAL SE 49. PERSONAL 2 52. LIMPIEZA . 54.
PROTOCOLOS CONDICIONES ALMACEN D> 53. ILUMINACION .
NECESARIOS LABORATORIO CAPACITA SUFICIENTE DE SEGURIDAD HIS. Y SEG. Y ORDEN VENTILACION
56.
Ver % de 55. ESTANTES Afﬂmﬂgm:f 5| s7.rumicacion
funcionalidad ADECUADOS Y CONTRA PLAGAS
SUFICIENTES HERRAMIETAS Y
FIJOS A LA PARED
OBSERVACIONES

Se encuentran los laboratorios en 3er. Piso. No existen
rampas. Ver fotografias

19 | No se cuenta con llave de paso de agua por mesa, general si

28 | No se cuenta con salida de emergencia

33 | Endesarrollo

45 | Alincremento de la matricula, el espacio es insuficiente

46

Se requieren mas mesas de trabajo para atender el
incremento de la matricula.

49

Personal insuficiente debido al incremento de la matricula. Se
requiere laboratorista para el turno vespertino.

62

CURSO SUGERIDO: Mantenimiento de Balanzas Granatarias.
CURSO SUGERIDO: Elaboracion de Planes de Emergencia.

NOTAS:

NO EXISTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

HIPERVINCULO

INICIO DE SECCION =
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Laboratorio: QUI’MICA INSTALACIONES Y MOBILIARIO
) Tipo Labs-Talls-Quimica-Biologia
Certificado-2019 | (o ificado 2023 5 INSTALAC
Recertificado- Certificado 2024 1. LIMPIEZA Y PERéONAS CAP‘AC 3. PISO 4. TECHO 5. PAREDES 6. ILUMINACION 7. 8. ESTADO DE
20-21 =enticaco S ORDEN DIENTES : : : : VENTILACION PUERTAS
Atiende: Certificado-2022 | Certificado 2025
Bachillerato ) P . i . .
. . 9. ESTADO DE 10. ESTADO DE 11. TIPO DE 12. INSTALACION 13. ESTADO DEL 14. A) TUBERIA DE 15. B) TUBERIA 16. C) LLAVES DE 17. LLAVES DE 18. ESTADO DE
AR VENTANAS VIDRIOS MATERIAL DE LAS ELECTRICA DRENAJE GAS FUNCIONAL DE AGUA PASO DE AGUA PASO DE GAS LOS BANCOS
MESAS FUNCIONAL FUNCIONALES FUNCIONALES
Quimicaly Il ) 23, 27. TUBERIAS
S 19. ESTADO DE 20. ESTADO DE 21. A) TUBERIAS 22. B) ESTADO DE INSTALACIONES 24. ESTADO DEL 25. ESTADO DE 26. CONDICIOINES SEGURIDAD IDENTIFICADAS
Bioquimica LOS ESTANTES Y LAS LLAVES DE LA INSTALACION DE LOS TABLEROS
Aplicaciones de la GAVETAS LAS TARIAS PEAGUA PASO PARA EQUIPO INTERNET ELECTRICA ELECTRICOS = CON COLOR DE
. AUDIOVISUAL LA NORMA
atmica, 34. AREA )
32. KIT PARA 35. CONTENEDORES 36. CAMPANA 37.A
28. EXTINTORES 29. SENALETICA 3E(l)v| EQEED’\?C?AE CONTENCION DE 3:&:3:;_\? ASI?:‘QES;:RA ADECUADOS PARA DE INSTALADA Y
DERRAMES PELIGROSOS RESIDUOS EXTRACCION FUNCIONANDO
39. A) SENALIZADA 40. SERVICIO DE 42 A) 45. CONOCIMIENTO
38. REGADERA ’ ¥ LIBRE DE AGL.JA DRENAJE Y 41. LAVA 0JOS DE SENALIZADO Y 43. B) SERVICIO DE 44. BOTIQUIN DE'LOS COLORES DE 46. PLAN DE DOCUMEN-
DE EMERGENCI P 4 EMERGEN LIBRE DE Y DRENAJE : EMEERGENCIA o
MERGENCIA OBSTACULOS DESNIVEL RGENCIA : R AGUA RENAJ SEGURIDAD Ul
OBSTACULOS
47. PROGRAMA 48. BITACORA DE 50. 53.8) 55 56. BITACORA
DE MTTO. REGISTRO PARA 49. MANUALES DE CALENDARIZACION 51. 52. A) APROBADOS COLOCADOS EN 54. C) DIFUNDIDO A INVENT.ARIO DE REGISTRO
PREVENTIVO Y RESIDUOS PRACTICAS DE PRACTICAS LINEAMIENTOS POR AUTORIDADES LUGAR VISIBLE ALUMNOS ACTUALIZADO DE PRACTICAS
CORRECTIVO PELIGROSOS VISIBLES REALIZADAS
61 64. CUENTA
57. 59. EQUIPO, . CON CONOC.
. . . ES SUFICIENTE ’
INSTALACONES 58. REACTIVOS MOBILIARIO 60. MATERIALES ASIGNATURAS PERSONAL DE 62. EL PERSONAL 63. ES SU DE ALMACEN
ACI NECESARIOS Y NECESARIOS Y QUE LABORATORIO PARA ATENDER A >
Ver % de O ESPACIO ADECUADOS NECESARIO Y ADECUADOS PROGRAMAN > SE CAPACITA LOS USUARIOS PROTOCOLOS
F A lidad SUFICIENTE ADECUADO. PRACTICAS: 4 DE
uncionalida : SEGURIDAD
65. LIMPIEZA Y 68. RECIPIENTES DE 69. ESTANTES 70. ADECUADOS 71. SE CUENTA 7ZSISS'I€E(I:VLIJAE’\I;LAII\(I:I?N 73. EXISTEN 74;:;:&?\1L:LAL
! 66. ILUMINACION 67. VENTILACION SUST. QUIMICAS : PARA ALMACENAR CON HOJAS DE . SUSTANCIAS
ORDEN ETIQUETADOS SUFICIENTES REACTIVOS SEGURIDAD PARA LA CLASIF. DE TOXICAS CUANDO SE
SUST. QUIMICAS FUMIGA
OBSERVACIONES
S t los laboratori 3er. Piso. N ist .V . . L.
2 N encue,n ran los faboratorios en 3er. Fiso. No existen rampas. Lt 30 No se cuenta con salida de emergencia 36 | 37.Nose cuenta con campana de extraccion.
fotografias
46 Se encuentra en desarrollo 57 Al incremento de la matricula, el espacio es insuficiente. 63 | Serequiere un laboratorista para el turno vespertino
EQUIPOS QUE REQUIEREN CALIBRACION: Balanzas analiticas y NECESIDADES PRIORITARIAS: campana de extraccion. Salida CURSO SUGERIDO: Mantenimiento de Balanzas Granatarias.
granatarias. de emergencia CURSO SUGERIDO: Elaboracién de Planes de Emergencia.
NOTAS: NO EXISTE INSUFICIENTE SUFICIENTE HIPERVINCULO NO APLICA INICIO DE SECCION =>
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