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Titular de la
Direccién
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Universitario:

PLANTEL “DR. ANGEL MA. GARIBAY
KINTANA”

DR.EN C. ED. ALEJANDRO MORALES

7 Tels.
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(722) 2171407 5580

Nombre Laboratorista T.M. Elia Enedina Ferndandez Hernandez Nombre Laboratorista T.V. Policarpio José Diaz Rivas

Grado Académico Ingeniero Agronomo Industrial Grado Académico Maestro en Biologia

Laboratorio Fisica, Quimica y Biologia Nombre del Coordinador: M. en Doc. Orlando Héctor Rosas Luarca

Descarga de actualizaciones: | 2019 | 2021 | | Reptes. Inspeccion - practicas 20258 | 2026:A | 2026-B | 2027-A | 2027-8
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. T INSTALACIONES Y MOBILIARIO
Laboratorio: BIOLOGIA Tipo Labs-Talls-Quimica-Biologia
Certificado-2019 2. INSTALAC.
Recertificado-20-21 = ”O'\:;I:SA v PERSONAS CAPAC. 3. PISO 4. TECHO 5. PAREDES ILUMII(\SI.ACION 7. VENTILACION 8. :ﬁ:gsm
Certificado-2022 Certificado 2025 DIFERENTES
Atiende: 9. ESTADO DE 10. ESTADO DE Nlul\:r;:ﬁLD;E 12. INSTALACION 13. ESTADO DEL 15. B) TUBERIA DE 1&‘; ?ALSLQY;S
Bachillerato VENTANAS VIDRIOS LAS MESAS ELECTRICA DRENAJE AGUA FUNCIONAL AGUA
Universitario 19. ESTADO DE LOS 21.A) 22. B) ESTADO DE 25. ESTADO DE LA 26. 27. TUBERIAS
20. ESTADO DE . 24. ESTADO DEL . CONDICIOINES DE IDENTIFICADAS
X ; ESTANTES Y LAS TARIAS TUBERIAS DE LAS LLAVES DE INTERNET INSTALACION LOS TABLEROS SEGURIDAD > CON COLOR DE
Biologia GAVETAS AGUA PASO ELECTRICA ELECTRICOS LA NORMA
. 34. AREA 35
31. AREAS DE ALTO :
S 30. SALIDA DE ASIGNADA PARA CONTENEDORES
28. EXTINTORE 29. SENALETICA VOLTAJE
8 ORES 9.8 C EMERGENCIA ~O J RESIDUOS ADECUADOS
SENALIZADAS PELIGROSOS PARA RESIDUOS
42 A) 45,
41. LAVA 0JOS DE SENALIZADO Y 43. B) SERVICIO DE 44. BOTIQUIN CONOCIMIENTO 46. PLAN DE DOCUMEN-
EMERGENCIA LIBRE DE AGUA Y DRENAJE ' DE LOS COLORES EMERGENCIA TACION >
OBSTACULOS DE SEGURIDAD
48. BITACORA DE 50. 56. BITACORA DE
47. PROGRAMA DE REGISTRO PARA 49. MA,NUALES CALENDARIZACION 51. 52. A) APROBADOS 53. B) 54.€) 55. INVENTARIO REGISTRO DE
MTTO. PREVENTIVO DE PRACTICAS < COLOCADOS EN DIFUNDIDO A .
Y CORRECTIVO RESIDUOS ACTUALIZADOS DE PRACTICAS LINEAMIENTOS POR AUTORIDADES LUGAR VISIBLE ALUMNOS ACTUALIZADO PRACTICAS
PELIGROSOS VISIBLES REALIZADAS
57. INSTALACIONES 58. REACTIVOS i:é:ﬁ::g% 60. MATERIALES 61. ASIGNATURAS PERSONAL DE 62. EL PERSONAL 63. ES SUFICIENTE 64'CE)UNEC';‘CTADCEON ALMACEN
0 ESPACIO NECESARIOS Y NECESARIO Y NECESARIOS Y QUE PROGRAMAN LABORATORIO S.E CAPACITA PARA ATENDER A PROTOCOLOS DE >
Ver % de SUFICIENTE ADECUADOS ADECUADO. ADECUADOS PRACTICAS: 2 > LOS USUARIOS SEGURIDAD
Funcionalidad 72. SE CUENTA
65. LIMPIEZA Y 68. RECIPIENTES DE CON SISTEMA DE
ORDEN 66. ILUMINACION 67. SUST. QUIMICAS 69. ESTANTES INF. PARA LA
VENTILACION ETIQUETADOS SUFICIENTES CLASIF. DE SUST.
QUIMICAS
OBSERVACIONES
. . . . . — ., Laboratorio en ler. Piso. No hay salida de emergencia, se
2 El laboratorio se encuentra en primer piso. No hay rampas 28 Extintores con recarga vencida. Ya se solicité la atenciéon 30 ) . v g N
tiene una puerta Unicamente en todo el laboratorio
46 Generar propuesta del Plan de Emergencia. 57 Insuficiente por aumento de la matricula
NOTAS: NO EXISTE INSUFICIENTE SUFICIENTE HIPERVINCULO NO APLICA INICIO DE SECCION =>



http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Profesional-2019/Constancia-Profes-EliaEnedina-NMS.jpg
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Dctos-Plantel-AngelMaGK/Estad-LabsyTalls-Plantel-AngelMaGaribayK-2019.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Reportes-visitas-2021/Plantel-Dr-AngelMaGaribayK-Dictamen-Junio-2021.pdf
https://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Dctos-Plantel-AngelMaGK/Of516Result-Inspec-P05-2025B.pdf
https://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Dctos-Plantel-AngelMaGK/P-05-Rpte-Practs-Lab-NMS-e-Inspecc-2026-A.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Dctos-Plantel-AngelMaGK/Plantel-AMGK-Lab-Biol.jpeg
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certific-Labs-NMS.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certific-Labs-NMS.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Dctos-Plantel-AngelMaGK/Certif-Biol-Plantel-AMGK-21-22.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Dctos-Plantel-AngelMaGK/Certif-Biol-Plantel-AMGK-21-22.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certif-LabsyTalls/Certificados-2022/P-05-Cert-Biol-NMS-2022.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certif-LabsyTalls/Certificados-NMS-2023/P-05-AMGK-Cert-2023-Biol.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certif-LabsyTalls/Certificados-2024/Cert-2024-P-05-Lab-Biol.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certif-LabsyTalls/Certificados-2025/Cert-25-26-Biol-P-05.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Dctos-Plantel-AngelMaGK/Graph-Func-Plantel-AMGK-Lab-Biol-15-07-2026.png
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Laboratorio:

FiSICA

INSTALACIONES Y MOBILIARIO

Tipo: Electronica y Talleres

Certificado-2019

Certificado 2023

1. LIMPIEZA Y 2. ACCESOS PERSONAS 6. .
Recertificado-20-21 | Certificado 2024 3. PISO 4. TECHO 5. PAREDES . 7. VENTILACION 8. PUERTAS
Certificado-2022 Certificado 2025 ORDEN CAPAC. DIFERENTES ILUMINACION
11, MESAS 12. INSTALACION 15. ESTANTES Y 18. TUBERIA DE
Licenciaturas que 9. VENTANAS 10. VIDRIOS ADECUADAS ELECTRICA EN MESAS 13. DRENAJE GAVETAS EN AGUA
e Y VOLTAJE BUEN ESTADO FUNCIONAL
19. LLAVE DE PASO 24. INSTALACION
DE AGUA 2F3U ”‘g;‘:\:ﬁT ELECTRICA zsl'_géri"lizgs SEGU_;'DAD 26. EXTINTORES 27. SENALETICA
BACHILLERATO FUNCIONAL ADECUADA
UNIVERSITARIO
29. AREAS DE 30|:::Rc5833255 31. PERSONAL Y LOS 35. PROGRAMA
28. SALIDA DE ’ ’ ’ . 33. PLAN DE DOCUMENTA- DE MTTO.
EMERGENCIA ALTO VOLTAJE COLORES DE ALUMNOS USAN EPP 32. BOTIQUIN EMERGENCIA A PREVENTIVO-
SENALIZADAS SEGURIDAD Y APROPIADO CORRECTIVO
FORMAS
37. MANUALES DE .
) 41. LINEAM. 42. LINEAM. 44. BITACORA 45, 46. EQUIPO Y
A C:::ﬁ;':gg sy 38';’:";_”2:: 1.1 39, UNEAMIENTOS :g;}ggi’g’(\)ﬂ; EXHIBIDOS DIFUNDIDOS 4;'(#‘:}:53;:;(‘? DE REGISTRO INSTALACIONES MOBILIARIO
LUGAR VISIBLE USUARIOS PRACTICAS SUFICIENTES NECESARIO
APROBADOS
50. CONOCE 51.
47. MATERIALES PERSONAL DEL 48. PERSONAL SE 49. PERSONAL 2 52. LIMPIEZA < 54.
PROTOCOLOS CONDICIONES ALMACEN 2> 53. ILUMINACION .
NECESARIOS LABORATORIO =2 CAPACITA. SUFICIENTE DE SEGURIDAD FIS. Y SEG. Y ORDEN VENTILACION
56.
Ver % de 55, ESTANTES ACONDICIONADO
A A S P/ALMACENAR
Funcionalidad ADECUADOS Y
SUFICIENTES HERRAMIETAS Y
FIJOS A LA PARED
OBSERVACIONES
) . L L, No se cuenta con salida de emergencia, se tiene
2 No cuenta con rampas de acceso 26 Extintores con recarga vencida. Ya se solicité la atencion 28 L. .
Unicamente una puerta normal en el laboratorio
Solicitar con la brigada de Proteccidon Universitaria el Plan - .
33 . & 45 Insuficiente por aumento de la matricula
de Emergencia
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NOTAS:

NO EXISTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

HIPERVINCULO

NO APLICA

INICIO DE SECCION =



http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Dctos-Plantel-AngelMaGK/Plantel-AMGK-Lab-Fis.jpeg
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certific-Labs-NMS.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certific-Labs-NMS.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Dctos-Plantel-AngelMaGK/Certif-Fis-Plantel-AMGK-21-22.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Dctos-Plantel-AngelMaGK/Certif-Fis-Plantel-AMGK-21-22.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certif-LabsyTalls/Certificados-2022/P-05-Cert-Fis-NMS-2022.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certif-LabsyTalls/Certificados-NMS-2023/P-05-AMGK-Cert-2023-Fis.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certif-LabsyTalls/Certificados-2024/Cert-2024-P-05-Lab-Fisica.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certif-LabsyTalls/Certificados-2025/Cert-25-26-Fis-P-05.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Dctos-Plantel-AngelMaGK/Graph-Func-Plantel-AMGK-Lab-Fis-15-07-2026.png
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- o
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Laboratorio: QUI’MICA INSTALACIONES Y MOBILIARIO
i Tipo Labs-Talls-Quimica-Biologia
Certificado-2019 Certificado 2023 2. INSTALAC.
Recertificado-20-21 Certificado 2024 L Lg“;;':'iA v PERSONAS CAPAC. 3. PISO 4. TECHO 5. PAREDES 6. ILUMINACION VENTIZI-\ CI6N 8. :3;’;22505
Certificado-2022 Certificado 2025 DIFNTES
Atiende: 9. ESTADO DE 10. ESTADO DE MAI_I_IE'RT:fD[;ELA 12. INSTALACION 13. ESTADO DEL 14. A) TUBERIA DE 15'0? ;UBZRIA IPGI_'\ 9 LIID‘?XES ?_\E g_\' LLAI;EES:E
Bachillerato VENTANAS VIDRIOS s ELECTRICA DRENAJE GAS FUNCIONAL ey 50 DE AGU 50 DE GAS
Universitario MESAS FUNCIONAL FUNCIONALES FUNCIONALES
27. TUBERIAS
19. ESTADO DE . 22. B) ESTADO DE 25. ESTADO DE 26. CONDICIOINES
Quimicaly Il LOS ESTANTES Y 20. ESTADO DE 21. A) TUBERIAS LAS LLAVES DE LA INSTALACION DE LOS TABLEROS SECURIDAD IDENTIFICADAS
LAS TARJIAS DE AGUA ) . > CON COLOR DE
Aplicaciones de la GAVETAS PASO ELECTRICA ELECTRICOS LA NORMA
Quimica 31. AREAS DE ALTO 32. KIT PARA 34. AREA 35. CONTENEDORES | 36. CAMPANA 37.A)
28. EXTINTORES 29. SENALETICA i?%::élsﬁc?: VOLTAJE CONTENCION DE 3;&?;%5/_\? ASI§2|S/-I\EC(;’;\RA ADECUADOS PARA DE INSTALADA Y
SENALIZADAS DERRAMES RESIDUOS EXTRACCION FUNCIONANDO
PELIGROSOS
39. A) 40. SERVICIO DE 42 A) 45. CONOCIMIENTO
38. REGADERA DE SENALIZADA Y AGl.JA DRENAJE Y 41. LAVA 0JOS DE SENALIZADO Y 43. B) SERVICIO DE 44. BOTIQUIN DE.LOS COLORES DE 46. PLAN DE DOCUMEN-
EMERGENCIA LIBRE DE DéSNIVEL EMERGENCIA LIBRE DE AGUA Y DRENAJE . SEGURIDAD EMERGENCIA TACION >
OBSTACULOS OBSTACULOS
47. PROGRAMA 48. BITACORA DE 50. 51 53.8) 55 56. BITACORA
DE MTTO. REGISTRO PARA 49. MANUALES DE CALENDARIZACION i 52. A) APROBADOS N 54. C) DIFUNDIDO A y DE REGISTRO
PREVENTIVO Y RESIDUOS PRACTICAS DE PRACTICAS LINEAMIENTOS POR AUTORIDADES (I:.(L)JLG?-\(:'{A\[I)I(S)ISBEE ALUMNOS l-\I:\Z"I\'ILEI’;‘:-IQEII;JO DE PRACTICAS
CORRECTIVO PELIGROSOS VISIBLES REALIZADAS
61.
57. 59. EQUIPO, 64. CUENTA CON
INSTALACIONES O 58. REACTIVOS MOBILIARIO 60. MATERIALES ASIGNATURAS PERSONAL DE 62. EL PERSONAL 63. ES SUFICIENTE CONOC. DE ALMACEN
o ESPACIO NECESARIOS Y NECESARIO Y NECESARIOS Y QUE LABORATORIO SE CAPACITA PARA ATENDER A PROTOCOLOS >
Ver % de SUFICIENTE ADECUADOS ADECUADO ADECUADOS PROGRAMAN > LOS USUARIOS DE SEGURIDAD
Funcionalidad ) PRACTICAS: 4
72. SE CUENTA CON
68. RECIPIENTES DE 70. ADECUADOS 71. SE CUENTA 73. EXISTEN
65. I(.;::II:IIE:E\IZA v ILUMI?\IGI'\CION 67. VENTILACION SUST. QUIMICAS GSQU;ZTS\:\I;ESS PARA ALMACENAR CON HOJAS DE Pz:;EL'XIﬁL[;Z:?FDE SUSTANCIAS
EGURIDAD PR ¢
ETIQUETADOS REACTIVOS SEGU SUST. QUIMICAS TOXICAS
OBSERVACIONES
28 Extintores con recarga vencida. Ya se solicitd la atencién 30 No hay salida de emergencia 33 | Pendientes por la DIA
46 Identificar la ubicacién del Plan de Emergencia 71 Incompletas
NOTAS: NO EXISTE INSUFICIENTE SUFICIENTE HIPERVINCULO NO APLICA INICIO DE SECCION >



http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Dctos-Plantel-AngelMaGK/Plantel-AMGK-Lab-Quim.jpeg
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certific-Labs-NMS.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certific-Labs-NMS.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Dctos-Plantel-AngelMaGK/Certif-Quim-Plantel-AMGK-21-22.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Dctos-Plantel-AngelMaGK/Certif-Quim-Plantel-AMGK-21-22.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certif-LabsyTalls/Certificados-2022/P-05-Cert-Quim-NMS-2022.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certif-LabsyTalls/Certificados-NMS-2023/P-05-AMGK-Cert-2023-Quim.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certif-LabsyTalls/Certificados-2024/Cert-2024-P-05-Lab-Quim.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Certif-LabsyTalls/Certificados-2025/Cert-25-26-Quim-P-05.pdf
http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/Labs-Tall/Dctos-Plantel-AngelMaGK/Graph-Func-Plantel-AMGK-Lab-Quim-15-07-2026.png

